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Small Current Meter C2
Operating Instructions



We reserve the right to make technical changes!



3



4



5



6



7



8



9



Achtung:

Verwenden Sie bei Schaufeln mit 50 mm Durchmesser (Schaufel-Nr. 1 bis 4) einen
Distanzring auf der Flügelstange!

Ohne Distanzring streifen diese Schaufeln bei vollständig abgelassenem Flügel an
der Bodenplatte ➝ Fehlmessung, Beschädigung.

Please note:

For use with 50 mm diameter propellers (propeller No. 1 – 4) a spacer ring
located at the base of the rod is required!

Without this spacer ring the propellers come into contact with the base plate when
the meter is lowered to the lowest position ➝ leading to faulty measurement and
potential damage.

Attention:

Veuillez ajouter sur la perche une bague de sécurité si vous utilisez une hélice de
diamètre 50 mm (hélices N° 1 à 4).

Sans bague de sécurité, ces hélices frottent contre le pied de la perche quand le
moulinet est en position basse ➝ erreur de mesure, dommage.

Atención:

Utilice con hélices de 50 mm de diámetro (hélice N° 1 a 4) un anillo de separa-
ción en la barra del molinete!

Sin anillo de separación estas hélices rozan en la base de fijación al bajor
completamente el molinete lo cual genera ➝ errores de medición y daños.

Distanzring verwenden!
Use a spacer ring!

Ajouter une bague de sécurité !
Utilizar anillo de separación!

Ø 50 mm

Ergänzung zu Fig. 4 und Fig. 5
Supplement to Fig. 4 and Fig. 5

Annexe aux Fig. 4 et Fig. 5
Anexo a Fig. 4 y Fig. 5
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