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Instructions d'emploi 
Moulinet universel de mesure
C31



Sous réserve de modifications techniques!
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III. Rincez le moulinet après chaque utilisation à l’eau claire et séchez le 
 soigneusement. Rangez le dans la caisse en bois et stockez le à un endroit
 de stockage sec.
 Afin d’éviter toute corrosion ne le stockez pas à proximité d’accumula-
 teurs au plomb.
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